
 Notatka bezpieczeństwa (SBN-CPS-2020-001) firmy Roche Diagnostics dotycząca stosowania odczynnika Elecsys CA 19-9 serii 483123, 504743, 525510, 568975 na analizatorze cobas e 801 i e 402 – aktualizacja notatki z dnia 8.03.2021
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

 Notatka bezpieczeństwa (SBN-CPS-2020-001) firmy Roche
Diagnostics dotycząca stosowania odczynnika Elecsys CA 19-9
serii 483123, 504743, 525510, 568975 na analizatorze cobas e
801 i e 402 – aktualizacja notatki z dnia 8.03.2021
  Submitted by m.koszewski on Mon, 27/06/2022 - 16:09  
  
Załącznik:  FSN_Roche Diagnostics_2022_06_10.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7085  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche%20Diagnostics_2022_06_10.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Roche%20Diagnostics_2022_06_10.pdf

