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Notatka bezpieczenstwa (MDS-22-4419-B) firmy BD Switzerland
dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania kranika odcinajacego
BD Connecta™ oraz systemu BD Nexiva™ z kranikiem

3-droznym BD Connecta™ - aktualizacja notatki opublikowanej
2.06.2022 r.
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