
Notatka bezpieczeństwa (ISIFA2022-05-C) firmy Intuitive Surgical Inc. dotycząca nieoczekiwanego ruchu szczęk podczas używania klipsownic EndoWrist systemu chirurgicznego da Vinci S/Si i X/Xi
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (ISIFA2022-05-C) firmy Intuitive
Surgical Inc. dotycząca nieoczekiwanego ruchu szczęk podczas
używania klipsownic EndoWrist systemu chirurgicznego da Vinci
S/Si i X/Xi
  Submitted by m.koszewski on Tue, 09/08/2022 - 15:56  
  
Załącznik:  FSN_Intuitive Surgical_2022_08_05_ISIFA2022-05-C.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7181  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Intuitive%20Surgical_2022_08_05_ISIFA202
2-05-C.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Intuitive%20Surgical_2022_08_05_ISIFA2022-05-C.pdf

