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Notatka bezpieczenstwa firmy Teleflex Medical dotyczaca
wycofania z obrotu i z uzywania okreslonych partii wyrobow:
CHEVASSU RUSCHELIT, cewnikéw: ERU, PVC SUPERGLIDE,
RUSCHELIT, SUPERGLIDE SET PLUS PVC/PU, zastawek:
WIRUTHAN, WOODRUFF-PFLAUMER RUSCHELIT
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