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Notatka bezpieczenstwa (FA1260) firmy Medtronic dotyczaca
komunikatu ,, Too Many Devices Found” w aplikacji Vanta™
Clinician Programmer A71200, wer. 2.0.2455 (CP App) podczas
programowania wszczepialnego neurostymulatora Vanta™
model 977006.
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