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Notatka bezpieczenstwa (BC-020351 Wersja 1) firmy Biocartis
NV dotyczaca falszywie dodatnich wynikéw uzyskiwanych przy
uzywaniu wyrobu Idylla™ BRAF Mutation Test (nr kat. A0010/6;
nr serii: 00005845)

Submitted by m.koszewski on Thu, 12/01/2023 - 15:52

Zalacznik: FSN_Biocartis NV 2022 12 15.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7427

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Biocartis%20NV_ 2022 12 15.pdf

Page 1 of 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Biocartis%20NV_2022_12_15.pdf

