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Notatka bezpieczenstwa (GEHC 37206) firmy GE Healthcare
dotyczaca wyswietlania niedokladnej wartosci CO2 w

konkretnych warunkach ustawienia monitorow pacjenta
B105P/B125P (B1x5P) i B105M/B125M/B155M (B1x5M)
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