
Notatka bezpieczeństwa (ADC FA1010-2023) firmy Abbott Diabetes Care Ltd dotycząca ryzyka braku sygnalizacji alarmu w aplikacji FreeStyle LibreLink zainstalowanej na telefonach z systemem Android w wersji 13.
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (ADC FA1010-2023) firmy Abbott
Diabetes Care Ltd dotycząca ryzyka braku sygnalizacji alarmu w
aplikacji FreeStyle LibreLink zainstalowanej na telefonach z
systemem Android w wersji 13.
  Submitted by m.koszewski on Fri, 17/02/2023 - 14:19  
  
Załącznik:  ADC FA1010-2023_FSLL_Impacted User_FSN_PL.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7487  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/ADC%20FA1010-2023_FSLL_Impacted%20User_
FSN_PL.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/ADC%20FA1010-2023_FSLL_Impacted%20User_FSN_PL.pdf

