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Notatka bezpieczenstwa (ACHC23-01.B.0OUS) firmy Siemens
Healthineers (Healthcare) dotyczaca odchylenia wynikéow
oznaczen magnezu (Mg) wskutek przeniesienia pozostalosci

odczynnikéw z testéow DLDL, TP, Trig, Trig 2 na analizatorze
Atellica® CH 930
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