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Notatka bezpieczenstwa (FSN001-2023) firmy Medax dotyczaca
wycofania z obrotu i z uzywania igly do biopsji szpiku kostnego
NEO OXUS MODEL: 11Gx150MM, kod produktu: NX11150-00;
nr partii: 08813-22
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