
Notatka bezpieczeństwa (FA-Q123-SH-2) firmy Abbott  dotycząca zastawek Trifecta i Trifecta z technologią Glide, model: TF-19A, TF-21A, TF23A, TF25A, TF-27A, TF-29A, TFGT-19A, TFGT-21A, TFGT-23A, TFGT-25A, TFGT-27A, TFGT-29A
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FA-Q123-SH-2) firmy Abbott dotycząca
zastawek Trifecta i Trifecta z technologią Glide, model: TF-19A,
TF-21A, TF23A, TF25A, TF-27A, TF-29A, TFGT-19A, TFGT-21A,
TFGT-23A, TFGT-25A, TFGT-27A, TFGT-29A
  Submitted by m.koszewski on Fri, 17/03/2023 - 14:54  
  
Załącznik:  FSN_Abbott_2023_02_27 (1).pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7535  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_2023_02_27%20%281%29.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Abbott_2023_02_27%20%281%29.pdf

