
Notatka bezpieczeństwa (EIF-000522-01) firmy Arrow International LLC (Teleflex Medical) dotycząca urządzenia Arrow AutoCAT 2 oraz Arrow AC3 Optimus do kontrapulsacji wewnątrzaortalnej.
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (EIF-000522-01) firmy Arrow
International LLC (Teleflex Medical) dotycząca urządzenia
Arrow AutoCAT 2 oraz Arrow AC3 Optimus do kontrapulsacji
wewnątrzaortalnej.
  Submitted by m.koszewski on Fri, 12/05/2023 - 13:58  
  
Załącznik:  FSN_Arrow International LLC_27.04.2023.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7618  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Arrow%20International%20LLC_27.04.2023
.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Arrow%20International%20LLC_27.04.2023.pdf

