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Notatka bezpieczenstwa (FSN-2023-003) firmy Thermo fisher
Scientific dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania RapID™

STR System do identyfikacji paciorkowcéw, nr serii: 3599550,
3599549, 36085741 3616894
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