
Notatka bezpieczeństwa firmy Grifols dotycząca nieprawidłowości w wersji 3.0.0 oprogramowania analizatora Erytra Eflexis®, kod produktu: 210600
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Grifols dotycząca
nieprawidłowości w wersji 3.0.0 oprogramowania analizatora
Erytra Eflexis®, kod produktu: 210600
  Submitted by m.koszewski on Fri, 07/07/2023 - 15:44  
  
Załącznik:  FSN_Grifols_2023_04_03.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7712  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Grifols_2023_04_03.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Grifols_2023_04_03.pdf

