
Notatka bezpieczeństwa (FCA-179) firmy Edwards Lifesciences dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych przezcewnikowych systemów do naprawy zastawki PASCAL Precision Transcatheter Valve Repair System, model: 20000ISM i 20000IS.   
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