
Notatka bezpieczeństwa firmy Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA dotycząca bezpieczeństwa używania nakrętki dezynfekującej stay safe do zamykania przedłużenia cewnika PD, nr kat.: 2845091, F00005376, F00005996
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Fresenius Medical Care AG & Co.
KGaA dotycząca bezpieczeństwa używania nakrętki
dezynfekującej stay safe do zamykania przedłużenia cewnika PD,
nr kat.: 2845091, F00005376, F00005996
  Submitted by m.koszewski on Tue, 07/11/2023 - 15:48  
  
Załącznik:  FSN_Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA_2023_09_25.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7853  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Fresenius%20Medical%20Care%20AG%20
%26%20Co.%20KGaA_2023_09_25.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_Fresenius%20Medical%20Care%20AG%20%26%20Co.%20KGaA_2023_09_25.pdf

