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Notatka bezpieczenstwa (2023-IGT-BST-013) z aktualizacjami,
firmy Philips dotyczaca przewodowych i bezprzewodowych
przelacznikow noznych uzywanych z systemami Philips Allura
Xper, Allura Centron, Azurion i MultiDiagnost-Eleva.
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