
Notatka bezpieczeństwa (FSN_ VS-2023-03) firmy B. Braun Melsungen AG (Aesculap Chifa Sp. z o.o.) dotycząca wycofania z obrotu i z używania określonych serii cewników do szybkiej wymiany balonu PTCA uwalniających paklitaksel  SeQuent® Please Neo
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FSN_ VS-2023-03) firmy B. Braun
Melsungen AG (Aesculap Chifa Sp. z o.o.) dotycząca wycofania z
obrotu i z używania określonych serii cewników do szybkiej
wymiany balonu PTCA uwalniających paklitaksel SeQuent®
Please Neo
  Submitted by m.koszewski on Thu, 30/11/2023 - 15:48  
  
Załącznik:  FSN_B. Braun Melsungen AG (Aesculap Chifa Sp. z o.o.)_2023_11_15.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/7904  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_B.%20Braun%20Melsungen%20AG%20%28
Aesculap%20Chifa%20Sp.%20z%20o.o.%29_2023_11_15.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_B.%20Braun%20Melsungen%20AG%20%28Aesculap%20Chifa%20Sp.%20z%20o.o.%29_2023_11_15.pdf

