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Notatka bezpieczenstwa (nr ref: FA2312-01) firmy Smiths
Medical dotyczaca ryzyka blednego rozpoznania strzykawki w
pompach infuzyjnych Medfusion GLOBAL 3500, V6 o nr
seryjnych: M108612, M111048, M111049, M111046, M111047.
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