
Notatka bezpieczeństwa (nr ref: 34134) firmy GE HealthCare dotycząca możliwości wystąpienia podwyższonego poziomu formaldehydu w sprężarkach EVair i EVair 03 gdy są używane z respiratorami CARESCAPE R860 lub Engstorm Carestation/Pro.
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