
Notatka bezpieczeństwa (C&R 2023-PD-CTAMI-011) firmy Philips dotycząca ryzyka przytrzaśnięcia kończyny pacjenta podczas korzystania z funkcji zaprogramowanego ruchu w systemach BrightView SPECT, BrightView X i BrightView XCT.
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