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Notatka bezpieczenstwa (FSCA 0124 R100) firmy Bexen Cardio
ws. ryzyka niewykonania defibrylacji z powodu wskazywania
wyzszego niz rzeczywiste stanu naladowania akumulatora
defibrylatora Reanibex 100 z oprogramowaniem wersji 2.06 lub
nizszej.
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