
Notatka bezpieczeństwa (nr ref: QIL FY24-EMEA-28-FY24-OMSC-34-MAJ-2315) firmy Olympus dotycząca ryzyka odłączenia osłony części dystalnej MAJ-2315 (nr ref. N6192000) od wideoduodenoskopów EVIS EXERA III TJF-Q190V i EVIS LUCERA Elite.
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