
Notatka bezpieczeństwa (nr ref: CP2305-SK03764) firmy Mindray dotycząca ryzyka zwiększenia temperatury leku w strzykawce, w trzeciej  pompie strzykawkowej BeneFusion nSP w zestawie 8 pomp.
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