
Notatka bezpieczeństwa firmy Globus Medical dotycząca wycofania z obrotu i używania określonych partii kaniuli A o wymiarach 9x250mm przeznaczonych do stosowania z system Excelsius GPS z powodu braku możliwości skutecznej sterylizacji.   
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Globus Medical dotycząca
wycofania z obrotu i używania określonych partii kaniuli A o
wymiarach 9x250mm przeznaczonych do stosowania z system
Excelsius GPS z powodu braku możliwości skutecznej
sterylizacji.  
  Submitted by m.koszewski on Wed, 07/02/2024 - 15:51  
  
Załącznik:  DNB.444.82.2024.JR FSN firma Globus Medical kaniula A o wym. 9x250mm.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8018  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.82.2024.JR%20FSN%20firma%20Globu
s%20Medical%20kaniula%20A%20o%20wym.%209x250mm.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.82.2024.JR%20FSN%20firma%20Globus%20Medical%20kaniula%20A%20o%20wym.%209x250mm.pdf

