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Notatka bezpieczenstwa (AX010/23/S) firmy Siemens dotyczaca
mozliwej awarii aplikacji Sensis w trakcie badania podczas
uzywania funkcji dokumentowania w systemach Sensis, Sensis
Vibe Hemo lub Sensis Vibe Combo z oprogramowaniem w wersji
VD15B.
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