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Notatka bezpieczenstwa (nr ref: 5811) firmy BIOMERIEUX
dotyczaca ryzyka falszywie dodatniego wyniku oznaczenia
Candida tropicalis przy uzyciu testow BIOFIRE Blood Culture
Identification 2 (nr. kat. RFIT-ASY-0147) z butelkami do
posiewow krwi BD BACTEC.
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