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Notatka bezpieczenstwa (nr ref: 2024-02(02)) firmy Molnlycke
dotyczaca wycofaniu z obrotu i z uzywania okreslonych zestawow
zabiegowych z ré6znymi modelami odlaczalnego worka
EndoRertieval oraz samych workow, ktorych producentem jest
firma Unimax.
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