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Notatka bezpieczenstwa firmy Cepheid dotyczaca wycofania z
obrotu i z uzywania zestawéw Xpert® Carba-R, nr kat.
GXCARBARP-CE-10, nr. partii 1001208183, nr. serii 10808 z
powodu falszywie dodatnich wynikow badan pacjentow
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