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Notatka bezpieczenstwa firmy Smiths Medical dotyczaca
nieuzywania wszystkich sterylnych strzykawek Monoject marki
Cardinal Health z pompami strzykawkowymi Medfusion ™ 3500 i
4000 z powodu ich niekompatybilnosci (wprowadzono zmiany w
wymiarach strzykawek).
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