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Notatka bezpieczenstwa (FSN_GEHC 18006) firmy GE Medical
Systems SCS (GE HealthCare) dotyczaca bezpieczenstwa
uzywania systemow Innova IGS, Allia IGS i Allia Pulse IGS -
ryzyko upadku detektora/windy detektora lub lampy
rentgenowskiej
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