
Notatka bezpieczeństwa (FA-Q124-CRM-1) firmy Abott dotyczącą aktualizacji oprogramowania wszystkich serii stymulatorów serca Aveir™ VR mod. LSP112V oprog. 19.05.00 z powodu ryzyka zakłóceń elektromagnetycznych (EMI) powodujących niezamierzoną zmianę trybu
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (FA-Q124-CRM-1) firmy Abott
dotyczącą aktualizacji oprogramowania wszystkich serii
stymulatorów serca Aveir™ VR mod. LSP112V oprog. 19.05.00 z
powodu ryzyka zakłóceń elektromagnetycznych (EMI)
powodujących niezamierzoną zmianę trybu
  Submitted by j.piliszczuk on Wed, 10/04/2024 - 08:43  
  
Załącznik:  DNB.444.273.2024.JR FSN ref. FA-Q124-CRM-1 Abott stymula torów serca
Avei__.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8143  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.273.2024.JR%20FSN%20ref.%20FA-
Q124-CRM-1%20Abott%20stymula%20tor%C3%B3w%20serca%20Avei__.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.273.2024.JR%20FSN%20ref.%20FA-Q124-CRM-1%20Abott%20stymula%20tor%C3%B3w%20serca%20Avei__.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/DNB.444.273.2024.JR%20FSN%20ref.%20FA-Q124-CRM-1%20Abott%20stymula%20tor%C3%B3w%20serca%20Avei__.pdf

