
Notatka bezpieczeństwa (nr ref: PA 18969-1042) firmy Dräger dotycząca braku spełnienia zgodności z wymaganiami typu CF norm IEC 60601-1 i IEC 60601-2-34 przez stację dokującą Infinity M500.
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