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Notatka bezpieczenstwa (100-01-301-009) firmy Elekta
Instrument AB dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania, z
powodu ryzyka obecnosci mikroskopijnych zanieczyszczen,
jednorazowych igiel biopsyjnych Disposable Biopsy Needle (nr
kat. 911933) o nr serii: 8
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