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Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (2023-CC-SRC-039) firmy Philips
Respironics dotycząca ryzyka wstrzymania i/lub zatrzymania
terapii z powodu alarmu awarii wentylacji w określonych
modelach respiratorów BiPAP.
  Submitted by m.koszewski on Fri, 17/05/2024 - 13:29  
  
Załącznik:  2023-CC-SRC-039 Urgent Field Safety Notice PL.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8183  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2023-CC-
SRC-039%20Urgent%20Field%20Safety%20Notice%20PL.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2023-CC-SRC-039%20Urgent%20Field%20Safety%20Notice%20PL.pdf

