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Notatka bezpieczenstwa (36161) firmy GE HealthCare dotyczaca
bezpieczenstwa uzywania réznych modeli monitorow
CARESCAPE Canvas: 1000, Smart Display oraz CARESCAPE:
B850, B650 z powodu ryzyka utraty monitorowania.
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