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Notatka bezpieczenstwa (FA1321) firmy Medtronic dotyczaca
zmiany konstrukcji cewnika podpajeczynowkowego Ascenda,
elementu systemu infuzyjnego Medtronic SynchroMed, modeli
8780, 8781 i 8784, w celu ograniczenia ryzyka wrastania tkanki
w zlacze.
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