
Notatka bezpieczeństwa (FA-Q224-HF-2) firmy Abbott dotycząca potencjalnego problemu z konsolą główną CentriMag 2. generacji (nr modelu: 201-30300, 201-90401, 201-90701, L201-90401, L201-90421) wchodzącej w skład systemu wspomagania krążenia CentriMag.
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