
Notatka bezpieczeństwa (36163) firmy GE HealthCare dotycząca wycofania z obrotu i z używania niektórych kabli czujnika wielokrotnego użytku Medtronic INVOSTM PM7100 do urządzenia parametryzującego CARESCAPE rSO2 – INVOS, nr części PMAC71RSC.
Published on Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa (36163) firmy GE HealthCare dotycząca
wycofania z obrotu i z używania niektórych kabli czujnika
wielokrotnego użytku Medtronic INVOSTM PM7100 do
urządzenia parametryzującego CARESCAPE rSO2 – INVOS, nr
części PMAC71RSC.
  Submitted by m.koszewski on Wed, 29/05/2024 - 09:07  
  
Załącznik:  FSN_GE HealthCare_27.05.2024.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8216  

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20HealthCare_27.05.2024.pdf

Page 1 of 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/FSN_GE%20HealthCare_27.05.2024.pdf

