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Notatka bezpieczenstwa (nr ref: CSAN_PL. _XP008_24 S) firmy
Siemens Healthineers dotyczaca przegrzewania sie zasilacza
wyswietlacza dotykowego w niektorych modelach typu AXIOM i
MULTIX, mogacego prowadzi¢ do poparzenia pacjenta badz
uzytkownika.
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