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Notatka bezpieczenstwa (C&R 2023-PD-MR-007) firmy Philips
dotyczaca ryzyka nieprawidlowego zamocowania klatki Faradaya
w okreslonych modelach systemow rezonansu magnetycznego,
mogacego spowodowac przechylenie sie i odlaczenie sie stotu od
podilogi.

Submitted by j.piliszczuk on Thu, 06/06/2024 - 08:17

Zalacznik: || 5473 pp.MR-007 FSN_Rev_Global.pdf [1]
Do archiwum: Nie

Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8226

Links
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2023-PD-MR-007 FSN Rev Global.pdf

Page 1 of 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2023-PD-MR-007_FSN_Rev_Global.pdf

