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Notatka bezpieczenstwa (nr ref: CL2024-118a) firmy Ortho
Clinical Diagnostics Inc dotyczaca niestabilnosci w
kalibratorach Anti-HBs produktow VITROS Immunodiagnostic
mogacych dostarczac falszywie pozytywne wyniki.
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