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Notatka bezpieczenstwa (FA2403-01) firmy Smiths Medical
dotyczaca wycofania z obrotu i z uzywania okreslonych modeli i
serii rurek tracheostomijnych Portex ™ Blue Line z
silikonowanego PVC z powodu ryzyka odlaczenie elementu od
rurki
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