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Notatka bezpieczenstwa (nr ref: 940001-940545) firmy Capintec
dotyczaca nioczekiwanego ruchu ramienia i kolimatora systemu
Captus 4000e, ktore moze spowodowac zranienie pacjenta lub
operatora podczas opadniecia.
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