Notatka bezpieczenstwa (IM00574) firmy SCHILLER MEDICAL dotyczaca ryzyka niedosta
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Notatka bezpieczenstwa (IM00574) firmy SCHILLER MEDICAL
dotyczaca ryzyka niedostarczenia impulsu defibrylacyjnego
przez niektore monitory-defibrylatory DEFIGARD Touch?7 z
powodu wady lutowania elementu wewnetrznego.
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