Aktualizacja notatki bezpieczenstwa (TSB 13) firmy Dragerwerk AG & Co. KGaA dotyczac
Published on Urzad Rejestracji Produktéw Leczniczych, Wyrobéw Medycznych i Produktéw
Biobdjczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)

Aktualizacja notatki bezpieczenstwa (TSB 13) firmy Dragerwerk
AG & Co. KGaA dotyczacej ryzyka mozliwego wylaczania sie
stanowiska anestezjologicznego aparatu do znieczulania Perseus
A500, nr kat. MK06000.
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