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Notatka bezpieczenstwa (FA-2024-038) firmy Baxter dotyczaca
dolaczenia nieaktualnej instrukcji uzywania do termometrow
dousznych Braun Thermoscan PRO 6000, 06000 (200-300) -
brak ostrzezen nt. prawidlowego czyszczenia - ryzyko powstania
oparzen.

Submitted by m.koszewski on Fri, 19/07/2024 - 14:27

Zalacznik: | {| ) p; £p.2024-038 - Customer Letter.pdf [1]

Dformularz odpowiedzi.docx [2]
Do archiwum: Nie

Source URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/en/node/8295

Links

[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2.%20PL_FA-2024-038%20-%20Customer%20Let
ter.pdf

[2] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/formularz%20odpowiedzi.docx

Page 1 of 1


https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/2.%20PL_FA-2024-038%20-%20Customer%20Letter.pdf
https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/formularz%20odpowiedzi.docx

