
Komunikat firmy Abbott Laboratories dotyczący odczynników i kalibratorów Masters AxSYM Rubella IgG oraz kalibratorów i kontroli Rubella IgG (19.06.2008) 
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Komunikat firmy Abbott Laboratories dotyczący odczynników i
kalibratorów Masters AxSYM Rubella IgG oraz kalibratorów i
kontroli Rubella IgG (19.06.2008) 
  Wysłane przez urpl_redaktor w Czw, 19/06/2008 - 15:35  
  
Załącznik:  Komunikat_Abbott_20080619.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/komunikat-firmy-abbott-laboratories-
dotycz%C4%85cy-odczynnik%C3%B3w-i-kalibrator%C3%B3w-masters-axsym-rubella-igg  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat_Abbott_20080619.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/Komunikat_Abbott_20080619.pdf

