
Notatka bezpieczeństwa firmy Johnson & Johnson Poland dotycząca wskaźnika biologicznego STERRAD CycleSure 24, NR REF. 14324, oraz zestawu do walidacji, STERRAD NX ze wskaźnikiem biologicznym CycleSure 24 BI, NR REF. 20253 
Opublikowany na Urząd Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów
Biobójczych (https://archiwum.urpl.gov.pl)
  

Notatka bezpieczeństwa firmy Johnson & Johnson Poland
dotycząca wskaźnika biologicznego STERRAD CycleSure 24, NR
REF. 14324, oraz zestawu do walidacji, STERRAD NX ze
wskaźnikiem biologicznym CycleSure 24 BI, NR REF. 20253 
  Wysłane przez urpl_redaktor w Pią, 20/04/2012 - 09:04  
  
Załącznik:  notatka_bezp._Johnson_Johnson_Poland_20.04.2012.pdf [1]
Do archiwum: Nie

 
  Źródłowy URL: https://archiwum.urpl.gov.pl/pl/notatka-bezpiecze%C5%84stwa-firmy-johnson-
johnson-poland-dotycz%C4%85ca-wska%C5%BAnika-biologicznego-sterrad  

Odnośniki
[1] https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/notatka_bezp._Johnson_Johnson_Poland_20.04.20
12.pdf

Strona 1 z 1

https://archiwum.urpl.gov.pl/sites/default/files/notatka_bezp._Johnson_Johnson_Poland_20.04.2012.pdf

