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Notatka bezpieczenstwa firmy Alcon Laboratories Inc. dotyczaca
kaniuli trokara bez zaworu 23G i kaniuli infuzyjnej,
wchodzacych w sklad pakietow (Accurus i Constellation) 23G
TotalPlus Pak oraz 23G Combined Procedure Pack (0.9 mmi 1.1
mm)
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